
样本采集要求 

 

样本采集要求 具体内容 

样本类型 血清 

样本采集容器 3 mL红头采血管（无添加剂） 

处理方法 血液收集后应尽快在 2 h 内处理。室温下，血液自然凝固 30 min 后，

离心（10 min，1000 g），收集上层血清。如出现样本溶血，应重新

采血。 

样本用量 500 μL 

储存条件 
血清样本冷冻保存（-20 ），避免反复冻融。 

运输条件 
全程-20 冷链物流运输 


